
Inventaire : 802012

Responsable : Dylan Morelli date:

Intervention: 

Référence :

Étape Description Conforme

X

Étape Valeur (Kg) Conforme

référence 0 X

Étape Description Limite Valeur Conforme

X

X

Voltage Batterie (si applicable) >= 9,2v 9,3 NA

NA

DC

Bloc d'alimentation DC présent (si applicable)

sortie DC (si applicable)

Remplacment batteries (si applicable)

Alimentation électrique

Test 1

60kg

80kg

Test 1

Test 1

100kg

60

80

100

X

X

X

Préventif Pèse Personne

06-08-2026

Inspection Externe

Inspection visuelle
Nettoyage /Désinfection

Vérification des dommages (bris, boutons ou autres) X

Test de précision   (tolérance de 1kg)

Mise a zéro

20kg Test 1

Test 1

20

4040kg

Description

X

X
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