
 

Aide-mémoire «Mesure des jambières à compression intermittente» 

 

1. Prendre le «Ruban à mesurer pour bas Anti-Embolie» qui se situe dans le plein 

vide avec les bas anti-embolique ou dans une boîte en plastique sur les tablettes 

près du C1 en chirurgie.  

 
 

2. Mesurer la circonférence de la cuisse du patient. La mesure à prendre est la 

numérique. (Dans le cas ci-dessous : 24 po) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Prendre les jambières à compressions intermittentes qui correspondent à votre 

mesure. Donc, notre patient aurait des jambières Medium.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< 16 po : X-Small 
Entre 16 et 22 : Small 
Entre 22 et 26 : Medium 

Entre 26 et 36 : Large  



 

N.B. Si la cuisse de votre patient mesure plus de 36po, vous devez mesurer la 
circonférence de son mollet et prendre les jambières adaptées pour les mollets.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Faire la mesure des bas et aller l’inscrire die à l’outil de soins (lors du bain). 

 
 

< 14 po : Small 
Entre 14 et 21 : Medium 
Entre 21 et 26 : Large 
 

MO 
√ Medium (24po) 


